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- Ditimbang masing-masing 25 mg 
glimepirid dan metformin 

- Dilarutkan dan kemudian 
dicukupkan dengan aquadest 
hingga tanda batas 

- Diencerkan hingga konsentrasi 200 
bpj untuk glimepirid dan 50 bpj 
untuk metformin 

- Dicukupkan dengan aquadest pada 
labu tentukur 5 ml hingga tanda 
batas 

- Diukur pada panjang gelombang 
200-400 nm dengan interval 2 nm 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Skema Kerja 

Skema 1. Preparasi larutan stok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2. Penentuan panjang gelombang maksimum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baku glimepirid dan metformin 

Larutan stok 

Larutan stok 

Spektrofotometer UV-Vis 

Data panjang gelombang maksimum 
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- Diencerkan hingga konsentrasi 3-15 
bpj untuk glimepirid dan 5-25 bpj 
untuk metformin 

- Dicukupkan dengan aquadest pada 
labu tentukur 5 ml hingga tanda 
batas 

- Diukur pada panjang gelombang 
200-400 nm dengan interval 2 nm 

- Absorbansi yang diperoleh diplot ke 
dalam grafik dan diregresikan untuk 
memperoleh persamaan regresi 
linear 

- Buat model campuran 
 

- Diukur pada panjang gelombang 
200-400 nm dengan interval 2 nm 

- Analisis PLS menggunakan 

software RStudio®  

Skema 3. Pembuatan kurva baku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 4. Analisis secara kemometrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan stok 

Spektrofotometer UV-Vis 

Kurva baku 

Sampel 

Spektrofotometer UV-Vis 

Data absorbansi sampel 

Nilai recovery 
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Lampiran 2.   Kurva Baku Glimepirid dan Metformin pada Replikasi Lainnya 

Lampiran 2.1 Kurva Baku Glimepirid 

 

Lampiran 2.2 Kurva Baku Metformin 
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Lampiran 3. Analisis PLS pada Model Campuran Glimepirid dan Metformin 

Tabel 5. Analisis PLS pada model campuran glimepirid 

Konsentrasi 
Metformin 

(ppm) 

Konsentrasi 
Glimepirid 

(ppm) 

Absorbansi (y1) pada panjang gelombang tertentu (x) Prediksi 
Konsentrasi 

(ppm) 

Persentase 
Recovery 

(%) 206 226 230 240 254 258 297 299 303 309 

3 5 0,446 0,417 0,437 0,368 0,097 0,063 0,009 0,008 0,020 0,018 2,97 99,0 

3 10 0,603 0,533 0,545 0,430 0,106 0,065 0,007 0,007 0,019 0,018 2,99 99,6 

3 15 0,691 0,709 0,725 0,548 0,137 0,088 0,013 0,013 0,024 0,023 3,01 100,3 

3 20 0,912 0,935 0,944 0,688 0,175 0,116 0,018 0,017 0,028 0,026 3,00 99,9 

3 25 1,005 1,078 1,097 0,806 0,203 0,134 0,035 0,034 0,046 0,046 2,99 99,8 

6 5 0,468 0,453 0,490 0,437 0,101 0,058 0,010 0,010 0,022 0,021 6,07 101,2 

6 10 0,654 0,633 0,667 0,557 0,132 0,081 0,014 0,013 0,025 0,023 5,92 98,6 

6 15 0,809 0,800 0,833 0,661 0,155 0,094 0,011 0,011 0,023 0,022 6,01 100,1 

6 20 0,877 0,958 0,993 0,767 0,170 0,100 0,005 0,005 0,017 0,016 6,06 101,0 

6 25 1,022 1,135 1,176 0,897 0,201 0,119 0,008 0,007 0,019 0,018 5,96 99,3 

9 5 0,681 0,603 0,660 0,626 0,163 0,103 0,045 0,045 0,057 0,055 8,93 99,2 

9 10 0,701 0,709 0,772 0,691 0,154 0,087 0,019 0,019 0,030 0,029 9,10 101,1 

9 15 0,919 0,925 0,983 0,832 0,199 0,122 0,031 0,031 0,042 0,040 8,95 99,5 

9 20 0,960 1,056 1,120 0,913 0,191 0,105 0,004 0,004 0,016 0,015 8,84 98,2 

9 25 1,087 1,242 1,304 1,044 0,227 0,130 0,010 0,010 0,021 0,019 9,03 100,3 

12 5 0,745 0,713 0,797 0,772 0,180 0,105 0,037 0,036 0,048 0,046 12,04 100,3 

12 10 0,826 0,823 0,908 0,829 0,170 0,090 0,011 0,010 0,022 0,019 11,93 99,4 

12 15 0,992 1,019 1,103 0,967 0,216 0,124 0,018 0,018 0,029 0,026 12,11 100,9 

12 20 1,095 1,184 1,263 1,068 0,227 0,126 0,012 0,012 0,023 0,021 12,22 101,8 

12 25 1,224 1,334 1,430 1,173 0,244 0,133 0,003 0,003 0,015 0,014 12,21 101,7 

15 5 0,831 0,785 0,891 0,881 0,194 0,105 0,029 0,029 0,040 0,037 14,83 98,9 

15 10 0,900 0,940 1,056 1,013 0,245 0,144 0,010 0,010 0,022 0,019 15,21 101,4 

15 15 1,012 1,069 1,174 1,059 0,216 0,112 0,011 0,011 0,023 0,021 14,97 99,8 

15 20 1,197 1,274 1,387 1,204 0,255 0,140 0,019 0,019 0,030 0,028 15,15 101,0 

15 25 1,276 1,425 1,542 1,295 0,264 0,140 0,006 0,005 0,017 0,016 14,79 98,6 
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Tabel 6. Analisis PLS pada model campuran metformin 

Konsentrasi 
Metformin 

(ppm) 

Konsentrasi 
Glimepirid 

(ppm) 

Absorbansi (y1) pada panjang gelombang tertentu (x) Prediksi 
Konsentrasi 

(ppm) 

Persentase 
Recovery 

(%) 206 226 230 240 254 258 297 299 303 309 

3 5 0,465 0,421 0,442 0,371 0,098 0,063 0,010 0,010 0,021 0,019 4,95 99,1 

3 10 0,579 0,535 0,546 0,429 0,108 0,067 0,007 0,006 0,019 0,018 9,87 98,7 

3 15 0,687 0,709 0,725 0,548 0,137 0,088 0,013 0,013 0,024 0,023 14,84 98,9 

3 20 0,912 0,935 0,944 0,688 0,175 0,116 0,018 0,017 0,028 0,026 19,97 99,9 

3 25 1,005 1,078 1,097 0,806 0,203 0,134 0,035 0,034 0,046 0,046 24,71 98,8 

6 5 0,475 0,447 0,485 0,434 0,097 0,054 0,006 0,007 0,019 0,018 4,97 99,3 

6 10 0,639 0,631 0,664 0,555 0,131 0,080 0,013 0,013 0,025 0,023 10,10 101,0 

6 15 0,819 0,800 0,833 0,661 0,155 0,094 0,011 0,011 0,023 0,022 14,86 99,1 

6 20 0,881 0,958 0,993 0,767 0,170 0,100 0,005 0,005 0,017 0,016 20,21 101,0 

6 25 1,015 1,135 1,176 0,897 0,201 0,119 0,008 0,007 0,019 0,018 24,68 98,7 

9 5 0,684 0,603 0,660 0,626 0,163 0,103 0,045 0,045 0,057 0,055 4,95 99,0 

9 10 0,692 0,709 0,772 0,691 0,154 0,087 0,019 0,019 0,030 0,029 9,93 99,3 

9 15 0,919 0,925 0,983 0,832 0,199 0,122 0,031 0,031 0,042 0,040 14,82 98,8 

9 20 0,960 1,056 1,120 0,913 0,191 0,105 0,004 0,004 0,016 0,015 19,80 99,0 

9 25 1,093 1,242 1,304 1,044 0,227 0,130 0,010 0,010 0,021 0,019 25,21 100,8 

12 5 0,745 0,713 0,797 0,772 0,180 0,105 0,037 0,036 0,048 0,046 5,03 100,7 

12 10 0,819 0,823 0,908 0,829 0,170 0,090 0,011 0,010 0,022 0,019 9,93 99,3 

12 15 0,990 1,019 1,103 0,967 0,216 0,124 0,018 0,018 0,029 0,026 14,82 98,8 

12 20 1,095 1,184 1,263 1,068 0,227 0,126 0,012 0,012 0,023 0,021 19,95 99,7 

12 25 1,228 1,334 1,430 1,173 0,244 0,133 0,003 0,003 0,015 0,014 25,21 100,8 

15 5 0,831 0,785 0,891 0,881 0,194 0,105 0,029 0,029 0,040 0,037 4,95 99,0 

15 10 0,900 0,940 1,056 1,013 0,245 0,144 0,010 0,010 0,022 0,019 9,94 99,4 

15 15 1,012 1,069 1,174 1,059 0,216 0,112 0,011 0,011 0,023 0,021 14,79 98,6 

15 20 1,197 1,274 1,387 1,204 0,255 0,140 0,019 0,019 0,030 0,028 19,92 99,6 

15 25 1,276 1,425 1,542 1,295 0,264 0,140 0,006 0,005 0,017 0,016 25,19 100,8 
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Lampiran 4. Dokumentasi Selama Penelitian 

 
Gambar 10. Proses penimbangan bahan obat 

 

 

Gambar 11. Pengukuran panjang gelombang maksimum 
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Gambar 12. Pembuatan seri konsentrasi 

 

 

Gambar 13. Pengukuran seri konsentrasi untuk pembuatan kurva baku 

 



34 
 

 

 

Gambar 14. Pembuatan set kalibrasi untuk metformin dan glimepirid 

 

 

Gambar 15. Pengolahan data menggunakan software 

 


