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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Reproduksibilitas (Perhitungan Koefisien Variasi) 

1. Reproduksibilitas Tegangan  

a. Tegangan 60 kV 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=  

61,36 + 61,37 + 61,38 + 60,47 + 60,21

5
= 60,958 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

= √
(61,36 − 60,958)2 + (61,37 − 60,958)2 + (61,38 − 60,958)2 + (60,47 − 60,958)2 + (60,21 − 60,958)2

5 − 1
 

= √
1,307

4
 

= 0,572 

𝐶𝑉 =  
𝑆

�̅�
=

0,572

60,958
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟒 

b. Tegangan 65 kV 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=  

67,96 + 66,82 + 66,97 + 66,85 + 66,16

5
= 66,952 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

= √
(67,96 − 66,952)2 + (66,82 − 66,952)2 + (66,97 − 66,952)2 + (66,85 − 66,952)2 + (66,16 − 66,952)2

5 − 1
 

= √
1,671

4
 

= 0,646 
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𝐶𝑉 =  
𝑆

�̅�
=

0,646

66,952
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟕 

c. Tegangan 70 kV 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=  

70,18 + 70,18 + 74,61 + 73,68 + 74,31

5
= 72,592 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

= √
(70,18 − 72,592)2 + (70,18 − 72,592)2 + (74,61 − 72,592)2 + (73,68 − 72,592)2 + (74,31 − 72,592)2

5 − 1
 

= √
19,843

4
 

= 2,227 

𝐶𝑉 =  
𝑆

�̅�
=

2,227

72,592
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟎𝟕 

 

2. Reproduksibilitas Waktu 

a. Waktu  250 ms 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=  

252,5 + 255,1 + 251,7 + 250 + 249,9

5
= 251,86 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

= √
(252,5 − 251,86)2 + (255,1 − 251,86)2 + (251,7 − 251,86)2 + (250 − 251,86)2 + (249,9 − 251,86)2

5 − 1
 

= √
17,872

4
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= 2,114 

𝐶𝑉 =  
𝑆

�̅�
=

2,114

251,86
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟒 

b. Waktu  180 ms 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=  

181,9 + 185,1 + 180,5 + 183,7 + 181

5
= 182,44 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

= √
(181,9 − 182,44)2 + (185,1 − 182,44)2 + (180,5 − 182,44)2 + (183,7 − 182,44)2 + (181 − 182,44)2

5 − 1
 

= √
14,792

4
 

= 1,923 

𝐶𝑉 =  
𝑆

�̅�
=

1,923

182,44
=  𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟓 

c. Waktu  125 ms 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=  

127 + 126,5 + 125,9 + 125,5 + 124,9

5
= 125,96 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

= √
(127 − 125,96)2 + (126,5 − 125,96)2 + (125,9 − 125,96)2 + (125,5 − 125,96)2 + (124,9 − 125,96)2

5 − 1
 

= √
2,712

4
 

= 0,823 
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𝐶𝑉 =  
𝑆

�̅�
=

0,823

125,96
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟓 

 

3. Reproduksibilitas keluaran radiasi 

a. Tegangan 60 kV 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=  

2,163 + 2,181 + 2,111 + 2,109 + 1,988

5
= 2,1104 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

= √
(2,163 − 2,1104)2 + (2,181 − 2,1104)2 + (2,111 − 2,1104)2 + (2,109 − 2,1104)2 + (1,988 − 2,1104)2

5 − 1
 

= √
0,0227

4
 

= 0,0754 

𝐶𝑉 =  
𝑆

�̅�
=

0,0754

2,1104
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟓𝟕 

b. Tegangan 65 kV 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=  

1,863 + 1,955 + 1,789 + 1,890 + 1,856

5
= 1,8706 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

= √
(1,863 − 1,8706)2 + (1,955 − 1,8706)2 + (1,789 − 1,8706)2 + (1,890 − 1,8706)2 + (1,856 − 1,8706)2

5 − 1
 

= √
0,0144

4
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= 0,0601 

𝐶𝑉 =  
𝑆

�̅�
=

0,0601

1,8706
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟐𝟏 

c. Tegangan 70 kV 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
=  

1,598 + 1,499 + 1,455 + 1,486 + 1,457

5
= 1,499 

𝑆 = √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

= √
(1,598 − 1,499)2 + (1,499 − 1,499)2 + (1,455 − 1,499)2 + (1,486 − 1,499)2 + (1,457 − 1,499)2

5 − 1
 

= √
0,0137

4
 

= 0,0585 

𝐶𝑉 =  
𝑆

�̅�
=

0,0585

1,499
= 𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝟎 
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Lampiran 2. Data Batas Lolos Uji Kesesuaian Perka Bapeten No.2 Tahun 

2022 
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Lampiran 3. Hasil pengukuran keluaran radiasi 

GIGI MOLAR 

TEGANGAN 

(KV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS 

(mGy) 
MEAN 

60 0,250 

2,163 

2,152 2,181 

2,111 

65 0,180 

1,863 

1,869 1,955 

1,789 

70 0,125 

1,598 

1,517 1,499 

1,455 

GIGI PREMOLAR 

TEGANGAN 

(KV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS 

(mGy) 
MEAN 

60 0,200 

1,728 

1,746 1,730 

1,780 

65 0,140 

1,477 

1,482 1,480 

1,490 

70 0,100 

1,288 

1,286 1,290 

1,280 

GIGI INSISIVUS 

TEGANGAN 

(KV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS 

(mGy) 
MEAN 

60 0,160 

1,134 

1,140 1,140 

1,145 

65 0,110 

1,115 

1,117 1,120 

1,116 

70 0,070 

0,924 

0,932 0,930 

0,941 
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GIGI CANINUS 

TEGANGAN 

(KV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS 

(mGy) 
MEAN 

60 0,140 

1,222 

1,231 1,230 

1,240 

65 0,100 

1,067 

1,069 1,070 

1,071 

70 0,071 

0,930 

0,947 0,940 

0,971 

 

Lampiran 4. Hasil Pengukuran Dosis Radiasi Dental Intraoral dengan Variasi 

Arah Penyinaran 

Pendose pada Mata 

Posisi Pemeriksaan I 

TEGANGAN 

(kV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS (µSv) 

5° 10° 15° 30° 40° 

60 

0,250 

0,8 0,4 0,4 1,7 0,6 

0,9 0,7 0,6 1,5 0,7 

1,1 0,9 0,9 1,8 1,3 

65 

1,1 0,7 0,5 5,2 0,4 

1,2 0,8 0,9 3,9 0,8 

1,5 1 1,1 4,5 1,5 

70 

4,3 1,3 0,7 4,9 1 

3,5 1,3 0,9 4,9 1,1 

3 1,5 1,2 5,1 1,4 
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Posisi Pemeriksaan II 

TEGANGAN 

(kV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS (µSv) 

5° 10° 15° 30° 40° 

60 

0,250 

0,9 1,1 0,7 1,8 0,9 

1,1 1,4 0,5 1,7 0,7 

1,3 1 0,9 1,9 1,1 

65 

1,5 0,9 0,8 2,7 0,9 

1,6 1 1,2 2,8 1,1 

1,9 1,2 1,5 2,7 1,3 

70 

2,5 1,4 1,2 3,9 1,1 

2,4 1,6 1,5 4,1 1,2 

3 1,7 1,6 4 1 

 

Posisi Pemeriksaan III 

TEGANGAN 

(kV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS (µSv) 

5° 10° 15° 30° 40° 

60 

0,250 

3,4 2,7 2,1 1,4 2 

2,9 2,6 2 1,5 2,1 

3 2,5 2,5 2,1 2,5 

65 

4,8 3,8 3 2,8 1,9 

4,5 2,9 3,1 2,7 1,7 

4,1 3,9 3,9 2,9 2 

70 

7,3 5,7 4,6 4,2 3,9 

7,5 5,7 4,8 4,3 4 

7,1 5,3 4 4 3,1 
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Posisi Pemeriksaan IV 

TEGANGAN 

(kV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS (µSv) 

5° 10° 15° 30° 40° 

60 

0,250 

3,1 2,5 2,1 1,5 2 

2,9 2,1 2,1 1,4 2,4 

2,5 2,9 2,3 1,9 2,9 

65 

5 3,1 3,2 2,9 2,1 

6,1 2,8 3,5 2,1 2,6 

5,5 3 3,4 2,5 3,1 

70 

6 6,1 5 4,1 3,7 

6,2 6,1 4,9 4,1 3,8 

5,9 6,7 4,8 4,4 3,9 

 

Pendose pada Tiroid 

Posisi Pemeriksaan I 

TEGANGAN 

(kV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS (µSv) 

5° 10° 15° 30° 40° 

60 

0,250 

2,7 0,7 1,5 5,8 2,3 

2,9 0,9 1,7 5,5 2,4 

3,1 1,1 1,9 5,1 2,7 

65 

3,8 3 2 4 3,9 

4,1 3,3 2,6 4,9 3,7 

4,5 3,6 2,8 5 4,1 

70 

9,6 4,6 1,9 6,5 5,3 

8,5 4,7 2,3 6,1 5,1 

8,3 4,9 2,9 5,9 5 
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Posisi Pemeriksaan II 

TEGANGAN 

(kV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS (µSv) 

5° 10° 15° 30° 40° 

60 

0,250 

2,8 0,9 1,7 5,9 3 

2,7 1,1 1,6 5 3,1 

2,5 1,1 1,7 4,9 3,3 

65 

4 2,9 2 3,9 4,1 

4,1 2,7 2,2 4,1 4,4 

3,8 2,9 2,8 4 4,2 

70 

9 4,5 2,1 6,7 5,4 

9,1 4,1 2 6,1 5,2 

8,5 4,7 2,3 6,8 5,5 

 

Posisi Pemeriksaan III 

TEGANGAN 

(kV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS (µSv) 

5° 10° 15° 30° 40° 

60 

0,250 

5,2 3,5 4,4 7,1 22,8 

5,7 3,7 4,3 7,2 22,7 

5,9 4 4,1 7,3 23 

65 

6,88 5,7 6 11,1 33,3 

6,6 5,8 6 11,2 34 

6,9 5,8 6,1 11,4 33,5 

70 

7,2 7,9 9,7 15,5 45,9 

7,99 7,8 9,8 15,6 40 

7,89 8 9,7 15,7 44 
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Posisi Pemeriksaan IV 

TEGANGAN 

(kV) 

WAKTU 

(S) 

DOSIS (µSv) 

5° 10° 15° 30° 40° 

60 

0,250 

5,2 3,9 3,9 6,9 21,7 

5,5 3,6 4 6,7 21 

5,3 3,6 3,7 6,8 21,5 

65 

7 4,9 5,8 10 32,9 

7,1 5,1 5,5 10,7 32,5 

6,9 5 5,6 10,9 31,9 

70 

8,89 7,6 9,9 14,8 43 

9,11 7,8 9,6 14 42,8 

8,99 7,9 9 14,1 42,9 

 

 


