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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Bagan Kerja 

1. Pencacahan Sampel AMDK dengan LSC Hidex 300 SL 

 

a. Pencacahan Latar (Background) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pencacahan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Larutan Background 

Data Cacahan 

• Dipipet sebanyak 20 mL dan dimasukan ke dalam 
vial volume 20 mL 

• Dicacah dengan perangkat LSC Hidex 300 SL 
selama 5-120 menit cacahan. 

 

 

Larutan AMDK 

Data cacahan  

• Dipipet sebanyak 8 mL dan dimasukan ke dalam 
vial volume 20 mL 

• Ditambahkan dengan12 mL cocktail aqualight 

• Dihomogenkan 

• Dicacah dengan perangkat LSC Hidex 300 SL 
selama 5-120 menit cacahan. 
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Lampiran 2. Data hasil pencacahan sampel air minum dalam kemasan menggunakan LSC hidex 300 SL dalam rentang waktu 

cacahan 5-120 menit 

1. DPM SAMPEL 

NO WAKTU 

 

DPM SAMPEL 

A B C D E F G H I 

1 5 2 2 2 2 3 3 1 3 2 

2 10 2 4 3 2 4 4 1 4 3 

3 15 2 5 3 4 4 4 1 4 4 

4 30 3 5 4 4 5 5 1 6 4 

5 60 3 5 6 4 6 6 4 8 6 

6 90 5 6 7 5 7 8 6 12 6 

7 120 8 8 10 10 8 10 8 12 10 
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Lampiran 3. Data hasil pencacahan background menggunakan lsc hidex 300 SL 

dalam rentang waktu 5-120 menit 

 

No. Waktu (menit) DPM DPS 

1 5 0 0,000 
2 10 1 0,017 
3 15 1 0,017 
4 30 2 0,033 
5 60 2 0,033 
6 90 3 0,050 
7 120 4 0,067 
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Lampiran 4. Perhitungan aktivitas 14C pada sampel air minum dalam kemasan yang 

beredar di Kota Makassar 

 

1. Sampel A 

DPSs DPSb 
VOLUME 

SAMPEL(L) 
AKTIVITAS 14C 

(Bq/L) 

0,033 0,000 

0,08 

0,417 
0,033 0,017 0,208 
0,033 0,017 0,208 
0,050 0,033 0,208 
0,050 0,033 0,208 
0,083 0,050 0,417 
0,133 0,067 0,833 

Rata-rata aktivitas 14C (Bq/L) 0,357 

 

 

2. Sampel B 

DPSs DPSb 
VOLUME 

SAMPEL(L) 
AKTIVITAS 14C 

(Bq/L) 

0,033 0,000 

0,08 

0,417 
0,067 0,017 0,625 
0,083 0,017 0,833 
0,083 0,033 0,625 
0,083 0,033 0,625 
0,100 0,050 0,625 
0,133 0,067 0,833 

Rata-rata aktivitas 14C (Bq/L) 0,655 

 

 

3. Sampel C 

DPSs DPSb 
VOLUME 

SAMPEL(L) 
AKTIVITAS 14C 

(Bq/L) 

0,033 0,000 

0,08 

0,417 
0,050 0,017 0,417 
0,050 0,017 0,417 
0,067 0,033 0,417 
0,100 0,033 0,833 
0,117 0,050 0,833 
0,167 0,067 1,250 

Rata-rata aktivitas 14C (Bq/L) 0,655 
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4. Sampel D 

DPSs DPSb 
VOLUME 

SAMPEL(L) 
AKTIVITAS 14C 

(Bq/L) 

0,033 0,000 

0,08 

0,417 
0,033 0,017 0,208 
0,067 0,017 0,625 
0,067 0,033 0,417 
0,067 0,033 0,417 
0,083 0,050 0,417 
0,167 0,067 1,250 

Rata-rata aktivitas 14C (Bq/L)  

 

 

 

5. Sampel E 

DPSs DPSb 
VOLUME 

SAMPEL(L) 
AKTIVITAS 14C 

(Bq/L) 

0,050 0,000 

0,08 

0,625 
0,067 0,017 0,625 
0,067 0,017 0,625 
0,083 0,033 0,625 
0,100 0,033 0,833 
0,117 0,050 0,833 
0,133 0,067 0,833 

Rata-rata aktivitas 14C (Bq/L) 0,714 

 

 

 

6. Sampel F 

DPSs DPSb 
VOLUME 

SAMPEL(L) 
AKTIVITAS 14C 

(Bq/L) 

0,050 0,000 

0,08 

0,625 
0,067 0,017 0,625 
0,067 0,017 0,625 
0,083 0,033 0,625 
0,100 0,033 0,833 
0,133 0,050 1,042 
0,167 0,067 1,250 

Rata-rata aktivitas 14C (Bq/L) 0,804 
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7. Sampel G 

DPSs DPSb 
VOLUME 

SAMPEL(L) 
AKTIVITAS 14C 

(Bq/L) 

0,017 0,000 

0,08 

0,208 
0,017 0,017 0 
0,017 0,017 0 
0,017 0,033 -0,208 
0,067 0,033 0,417 
0,100 0,050 0,625 
0,133 0,067 0,833 

Rata-rata aktivitas 14C (Bq/L) 0,268 

 

8. Sampel H 

DPSs DPSb 
VOLUME 

SAMPEL(L) 
AKTIVITAS 14C 

(Bq/L) 

0,050 0,000 

0,08 

0,625 
0,067 0,017 0,625 
0,067 0,017 0,625 
0,100 0,033 0,833 
0,133 0,033 1,250 
0,200 0,050 1,875 
0,200 0,067 1,667 

Rata-rata aktivitas 14C (Bq/L) 1,071 

 

9. Sampel I 

DPSs DPSb 
VOLUME 

SAMPEL(L) 
AKTIVITAS 14C 

(Bq/L) 

0,033 0,000 

0,08 

0,417 
0,050 0,017 0,417 
0,067 0,017 0,625 
0,067 0,033 0,417 
0,100 0,033 0,833 
0,100 0,050 0,525 
0,167 0,067 1,250 

Rata-rata aktivitas 14C (Bq/L) 0,655 

 

Aktivitas 14C (Bq/L) = (DPSs - DPSb)/v 

 

Keterangan: DPSs = Disentegrasi Per Second Sampel 

  DPSb = Disentegrasi Per Second Background 

  v = Volume sampel (0,08 L) 
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Lampiran 5. Persyaratan kualitas air minum 

Peraturan menteri kesehatan RI nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 

Radioaktivitas 

Jenis parameter Satuan 
Kadar maksimum yang 

diperbolehkan 

Gross alpha activity Bq/L 0,1 

Gross beta activity Bq/L 1 
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Lampiran 6. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

Sampel AMDK 

Cocktail Aqualight 

Pencampuran sampel dengan 

cocktail Aqualight 

Pencacahan Sampel AMDK 


